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1. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคกร
จัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2543  มาตรา 51 (6) (10) (11) ในการกําหนดมาตรฐานในกิจการโทรคมนาคม การ
คุมครองผูบริโภค สิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคม 

กทช. ไดตระหนักถึงความแพรหลายและความนิยมในเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย และ
ความสําคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน  จึงไดจัดใหมีกลไกในรูปแบบของ
คณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เพ่ือทําการศึกษา วิเคราะห 
และประมวลผลกระทบและอันตรายของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่เปน
อุปสรรคตอการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย และจัดทําหลักปฏิบัติเพ่ือความ
ปลอดภัยเพ่ือปองกันผลกระทบของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่อาจ
รบกวนและเปนอุปสรรคตอการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย 

เพ่ือใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย และเพื่อคุมครองผูบริโภค โดย
คํานึงถึงสิทธิในความเปนสวนตัว และเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
โทรคมนาคม  กทช. จึงไดเห็นชอบใหจัดทําเอกสารเพื่อนําเสนอหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย 
(Safety Guidelines) สําหรับการใชเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือลดผลกระทบดานคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่มีตอเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย ใหผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะ
สถานพยาบาล หนวยงานดานสาธารณสุข และผูใชอุปกรณสื่อสารไรสาย ไดรับรู เขาใจและ
นําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค 

หลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย (Safety Guidelines) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนแนวทางหรือขอ
ควรปฏิบัติสําหรับการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณสื่อสารไรสายตาง ๆ ภายในพื้นที่
และบริเวณรอบ ๆ สถานพยาบาล สําหรับผูเกี่ยวของ รวมทั้งสรางความรูความเขาใจใหกับ
ประชาชนใหตระหนักถึงผลกระทบตอความปลอดภัยของผูปวย ที่อาจเกิดขึ้นไดจากการรบกวน
หรือแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Interference) ของเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทย เพ่ือใหการกํากับดูแลในดานความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคม
หรืออุปกรณสื่อสารไรสาย มีประสิทธิภาพ และใหผูเกี่ยวของมีความระมัดระวังในการใชงาน
อุปกรณสื่อสารไรสายในสถานพยาบาลมากขึ้น 
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3. หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย (Safety Guidelines)  
 

3.1 การแบงพื้นที่ควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

สถานพยาบาลควรแบงพ้ืนที่ควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณสื่อสารไรสาย เปน
พ้ืนที่อนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม (พ้ืนที่สีเขียว) และพื้นที่หามใชเครื่องวิทยุคมนาคม 
(พ้ืนที่สีแดง) ใหชัดเจน 

3.1.1 พื้นที่หามใชเครื่องวิทยุคมนาคม (พื้นที่สีแดง) คือพ้ืนที่ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรบกวนหรือการแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟาจากการ
ใชเครื่องวิทยุคมนาคม และสงผลกระทบตอความปลอดภัยตอการรักษาและสุขภาพของผูปวย
โดยตรง ดังน้ัน บุคคลในพื้นที่ดังกลาวจะถูกหามใชเครื่องวิทยุคมนาคมโดยเด็ดขาด โดย
สถานพยาบาลจะแสดงการกําหนดพื้นที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่หามใชเครื่องวิทยุคมนาคม ผานทาง
ปายประกาศหามใชเครื่องวิทยุคมนาคม (ดูตัวอยางใน รูปที่ 1) 

ปายประกาศหามใชเครื่องวิทยุคมนาคม ควรเปนสีที่แสดงใหเห็นไดชัดเจน เชน สีแดงและสีขาว 
และสัญลักษณที่บุคคลทั่วไปสามารถเขาใจไดงายวามีการหามใชเครื่องวิทยุคมนาคมในพื้นที่
ดังกลาว โดยติดในบริเวณที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยทั่วไปมักติดไวบริเวณทางเขาออก 
และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่หามใชเครื่องวิทยุคมนาคมนั้น  

พ้ืนที่ที่ตองแสดงปายประกาศหามใชเครื่องวิทยุคมนาคม จะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ประเภท
ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชงาน และเหตุผลความจําเปนของแตละสถานพยาบาล โดยทั่วไป จะ
ประกอบดวยพ้ืนที่ดังตอไปน้ี 

  หองผาตัด (Operation Room: OR) หองผูปวยหนัก (Intensive Care Unit: ICU) 
หองผูปวยโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit: CCU) หนวยไตเทียม (Renal Unit)  
หองคลอด (Labour Ward) หองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Emergency Unit) 

  หนวยงานทางดานรังสีวิทยา และหนวยงานที่ใชเครื่องมือและอุปกรณทางการ
แพทยเฉพาะทาง 

  พ้ืนที่ใหการรักษาผูปวย 
  พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ทางสถานพยาบาลเห็นวาจําเปนและเหมาะสม 
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รูปที่ 1  ตัวอยางปายประกาศหามใชเครื่องวทิยุคมนาคม 

 

3.1.2 พื้นที่ที่อนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม (พื้นที่สีเขียว) คือพ้ืนที่ซ่ึงไมมีเครื่องมือและ
อุปกรณทางการแพทย หรือพ้ืนที่ซ่ึงเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยที่มีใชในบริเวณนั้นมี
ความเสี่ยงนอยที่จะเกิดการรบกวนหรือการแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟาจากการใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่มีผลกระทบตอความปลอดภัยตอการรักษาและสุขภาพของผูปวย ทั้งน้ี อาจติดปาย
ประกาศอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม (ดูตัวอยางใน รูปที่ 2) หรือไมตองติดก็ได 

พ้ืนที่ที่อาจอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมได โดยทั่วไปจะประกอบดวยพ้ืนที่ดังตอไปน้ี 
  ทางเขาออกหลักของสถานพยาบาล ศูนยอาหารหรือโรงอาหารของสถานพยาบาล 

พ้ืนที่เปดโลงดานนอกอาคาร และลานจอดรถหรืออาคารจอดรถ 
  สวนประชาสัมพันธหรือคัดกรองผูปวย หนวยโภชนาการ สวนงานผูปวยนอก 

หองพักแพทยและพยาบาล รวมทั้งอาคารที่เปนพ้ืนที่สํานักงาน 
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รูปที่ 2  ตัวอยางปายประกาศอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม 

 

นอกจากการหามใชเครื่องวิทยุคมนาคมในพื้นที่สีแดงแลว แพทย พยาบาล และเจาหนาที่อ่ืน
ของสถานพยาบาล ที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายผูปวยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรบกวนหรือ
การแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟาตอเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยของผูปวย จะตองปด
เครื่องวิทยุคมนาคมในขณะเคลื่อนยายผูปวยดวย 

 

3.2 ขอควรปฏิบัติสําหรับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมภายในบริเวณสถานพยาบาล 

แมวาเปนไปไดยากที่จะกําหนดระยะหางจากเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย ที่คิดวา
ปลอดภัยจากการใชงานเครื่องวิทยุคมนาคม เน่ืองจากระยะหางที่วานําไปใชจริงในทางปฏิบัติได
คอนขางยาก (เ น่ืองจากกําแพง พ้ืน และสิ่งกีดขวางทางแมเหล็กไฟฟาอ่ืน) และไมมี
ประสิทธิภาพ (เน่ืองจากไมสามารถควบคุมเจาหนาที่หรือบุคคลที่อยูนอกหองหรือพ้ืนที่รักษาได) 
แตเห็นควรแนะนําเปนหลักการทั่วไปในลักษณะที่ปองกันไวกอนวา ระยะหางท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภัยในการใชเครื่องวิทยุคมนาคมใด ๆ จากเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยควร

อยูท่ีมากกวา 2 เมตร 
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ขอควรปฏิบัติและขอพึงระวังสําหรับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทตาง ๆ ภายในบริเวณ
สถานพยาบาล มีดังน้ี 

  วิทยุสื่อสารสําหรับกรณีฉุกเฉิน สําหรับหนวยกูชีพ ตํารวจ และเจาหนาที่ดับเพลิง 

o วิทยุสื่อสารเหลานี้มีโอกาสเกิดการรบกวนตอการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทยคอนขางมาก เน่ืองจากมีกําลังสงสูงกวาและความถี่วิทยุใชงานต่ํากวา
เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทอื่น 

o เจาหนาที่ที่พกพาหรือใชงานวิทยุสื่อสารเหลานี้ควรตระหนักถึงอันตรายและความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 

o เจาหนาที่ที่พกพาหรือใชงานวิทยุสื่อสารเหลานี้ เม่ือจะเขาไปในพื้นที่ใด ควรแสดงตน
ตอเจาหนาที่ของสถานพยาบาลที่รับผิดชอบในพื้นที่น้ันกอน 

o วิทยุสื่อสารแบบพกพา  ควรใช ในกรณีฉุกเฉินเทานั้น  ไมควรใชสําหรับการ
ติดตอสื่อสารทั่วไป 

o เจาหนาที่ที่พกพาหรือใชงานวิทยุสื่อสารควรเดินหางออกจากพื้นที่รักษาผูปวย เม่ือ
จําเปนตองติดตอสื่อสาร 

o เจาหนาที่ไมควรใชเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ หรือชนิดติดตั้งในรถยนต ติดตอ
กับเจาหนาที่ อ่ืนเพ่ือการติดตอสื่อสารทั่วไป หากเจาหนาที่ น้ันอยู ในบริเวณ
สถานพยาบาล 

  วิทยุสื่อสารทั่วไปชนิดมือถือ สําหรับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย เจาหนาที่เปล 
และเจาหนาที่ซอมบํารุงของสถานพยาบาล 

o วิทยุสื่อสารดังกลาวเปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชกันโดยทั่วไปโดยเจาหนาที่ของ
สถานพยาบาล จึงอาจกอใหเกิดการรบกวนหรือการแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟาได
งายที่สุด 

o ผลกระทบเหลานี้อาจลดลงได หากเลือกใชอุปกรณสื่อสารอยางอ่ืน เชน วิทยุติดตาม
ตัว โทรศัพทไรสาย และโทรศัพทเคลื่อนที่ หรือไมก็จํากัดพื้นที่ใชงานของวิทยุสื่อสาร
ดังกลาว 

  วิทยุสื่อสารเฉพาะกลุมระบบ Trunked Radio (ทั้งระบบอนาลอกและดิจิตอล) 

o วิทยุสื่อสารเฉพาะกลุม ระบบทรังคเรดิโอ ชนิดมือถือหรือพกพา มีโอกาสเกิดการ
รบกวนตอการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยในลักษณะเชนเดียวกัน
กับเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ จึงควรจัดหมวดหมูใหอยูในประเภทเดียวกัน 
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  โทรศัพทเคลื่อนที่ (ทั้งระบบอนาลอก และระบบดิจิตอล) รวมถึงโทรศัพทเคลื่อนที่
ที่ใชเทคโนโลยีรับสงขอมูลความเร็วสูง GPRS หรือที่ใชเทคโนโลยีใหม (เชน 3G) 

o อุปกรณสื่อสารประเภทนี้ มีความเปนไปไดที่จะเกิดการรบกวนตอเครื่องมือและ
อุปกรณทางการแพทย โดยเฉพาะในกรณีที่มีระยะหางไมมาก เม่ือระยะหางมากขึ้น 
(มากกวา 2 เมตร) ความเสี่ยงจะลดลงอยางมาก 

o ควรปดเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ในบริเวณดังตอไปน้ี 

 หองผาตัด และพ้ืนที่ รักษาผูปวย ซ่ึงอาจมีการใชเครื่องมือและอุปกรณ
ทางการแพทย 

 เตียงผูปวย เม่ือตองใชเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยตอกับผูปวย 

 พ้ืนที่อ่ืนที่อาจมีความเสี่ยงจากการใชงาน 

o ไมควรเปดเครื่องโทรศัพททิ้งไวในลักษณะรอสายเขาในพ้ืนที่ ดังกลาวขางตน 
เน่ืองจากโทรศัพทเคลื่อนที่จะสงสัญญาณเพื่อติดตอกับสถานีฐานเปนระยะ 

o ควรแจงใหผูปวยและผูมาเยี่ยมทราบถึงพ้ืนที่ที่จํากัดการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ดังกลาว 
โดยติดปายหรือเครื่องหมายใหชัดเจน รวมทั้งแจงใหเจาหนาที่ของสถานพยาบาลเอง
ทราบถึงการรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องมือและอุปกรณการแพทย 

  อุปกรณรับสงขอมูลไรสาย (mobile data terminal) 

o ไมควรวางอุปกรณรับสงขอมูลไรสาย (mobile data terminal) อยูบนอุปกรณหรือ
เครื่องมือทางการแพทยใด ๆ 

o การจํ ากัดการใชงานอุปกรณ ดังกล าว  ควรใชหลักการเชนเ ดียวกับเครื่ อง
โทรศัพทเคลื่อนที่ 

  โทรศัพทไรสาย และอุปกรณ Wireless Local Area Network (WLAN) /Bluetooth 

o อุปกรณสื่อสารดังกลาวมีโอกาสนอยมากที่จะกอให เกิดการแทรกสอดทาง
แมเหล็กไฟฟา จึงไมจําเปนตองจํากัดการใชงานภายในบริเวณสถานพยาบาล อยางไร
ก็ตาม ในกรณีที่มีการใชงานอุปกรณดังกลาวอยางแพรหลายในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
ควรจะไดมีการประเมนิผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย
ที่ใชงานในบริเวณนั้นดวย 

  การใชเครื่องวิทยุคมนาคมในรถพยาบาล 

o วิทยุสื่อสารชนิดมือถือหรือพกพา (รวมทั้งโทรศัพทเคลื่อนที่) มีความเสี่ยงสูงที่จะ
กอใหเกิดการรบกวนหรือแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟาตอเครื่องมือและอุปกรณ
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ทางการแพทย เม่ือใชภายในรถพยาบาล ดังนั้น ควรใชวิทยุสื่อสารดังกลาวนอก
รถพยาบาล หรือใชวิทยุสื่อสารที่ติดตั้งไวแลวในรถพยาบาลแทน 

o เครื่องคุมจังหวะหัวใจดวยไฟฟาชนิดอยูภายนอกรางกาย (external pacemaker) มี
โอกาสไดรับการรบกวนหรือการแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟาคอนขางมากเปนพิเศษ 
จึงไดเสนอแนะใหวางอุปกรณดังกลาวใหอยูหางจากเสาอากาศของวิทยุสื่อสารของ
รถพยาบาลใหมากที่สุด และควรมีปายเตือนภายในรถพยาบาลถึงที่ตั้งของเสาอากาศ
เพ่ือใหทราบและเห็นไดชัดเจน 

o เจาหนาที่และพยาบาลควรตระหนักวาการรบกวนหรือการแทรกสอดอาจทําให
เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยทํางานผิดปกติ ถาอยูใกลกับรถพยาบาล หรือรถ
กูภัยประเภทอ่ืน 

o ควรจะมีการประเมินความเสี่ยงในกรณีของพื้นที่รักษาผูปวยอยูใกลเคียงกับบริเวณที่
จอดรถพยาบาลหรือรถกูภัยประเภทอ่ืน หางกันไมถึง 5 เมตร และจัดการความเสี่ยง
ตามระดับความเหมาะสม 

  อุปกรณสื่อสารของผูสื่อขาว 

o ผูสื่อขาวที่นําวิทยุสื่อสารไปใชประกอบการรายงานขาวในพื้นที่สถานพยาบาลควร
ไดรับการบอกกลาวจากผูรับผิดชอบของสถานพยาบาล ใหทราบถึงนโยบายการใช
เครื่องวิทยุคมนาคมของสถานพยาบาลนั้น เพ่ือใหปฏิบัติตาม 

o รถรายงานขาวระบบเชื่อมโยงโครงขาย ที่ติดตั้งวิทยุสื่อสารและอุปกรณถายทอดสด 
(ทั้งวิทยุและโทรทัศน) ผานยานไมโครเวฟ (microwave link) ควรจอดในบริเวณที่หาง
จากพื้นที่รักษาผูปวยหรือตึกผูปวยใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

 
4. รายการกลุมเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยที่มีโอกาสไดรับผลกระทบ 

เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม ตามโอกาสที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมและระดับอันตรายที่อาจเกิดแกผูปวย ไดแก อุปกรณ
และเครื่องมือทางการแพทยที่ไดรับผลกระทบมากหรือที่ไดรับผลโดยตรง อันอาจเปนอันตรายตอ
ผูปวย  อุปกรณและเคร่ืองมือทางการแพทยที่ไดรับผลกระทบปานกลางซึ่งไมทําอันตรายตอ
ผูปวยโดยตรง แตทําใหอุปกรณทํางานผิดปกติซ่ึงอาจเปนผลใหแพทยวินิจฉัยผิดไป  และ
อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยที่ไดรับผลกระทบนอย ดังแสดงในตารางในหนาถัดไป 
อยางไรก็ตาม ขอมูลดังกลาวเปนเพียงขอมูลบางสวนซึ่งเปนผลจากการสํารวจโดยสํานักงาน 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเทานั้น และอาจไมครอบคลุมรายการเครื่องมือและ
อุปกรณทางการแพทยที่มีใชงานในสถานพยาบาลทั้งหมด 
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กลุมที่ไดรับผลกระทบมาก กลุมที่ไดรับผลกระทบปานกลาง กลุมที่ไดรับผลกระทบนอย 

1. Defibrillator (เครื่องกระตุนหัวใจ) 

2. Anesthetics Machine (เครื่องดมยาสลบ) 

3. Pacemaker (External, Internal) (เครื่องคุมจังหวะ

 หัวใจ) 

4. Infusion Pump (เครื่องใหสารละลายทางหลอดเลือด

 ดํา) 

5. Dialysis Machine (เครื่องกรองของเสียจากเลือด) 

6. Ventilator (Respirator) (เครื่องชวยหายใจ) 

7. Intra Aortic Balloon Pump (เครื่องชวยการทํางาน

 ของหัวใจชนิดใชบอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ) 

8. Syringe Pump (เครื่องควบคุมการใหสารน้ําทางหลอด

 เลือดดํา) 

9. Laser Therapy (เครื่องรักษาดวยแสงเลเซอร) 

10. Electronic Stimulator (Neurostimulator) 

 (เครื่องกระตุนอิเล็กทรอนิกส) 

11. Electrosurgical (เครื่องศัลยกรรมดวยไฟฟา) 

1. Medical Monitor  

 - Bed Side Monitor (เครื่องติดตามการเปลี่ยนแปลง

  สัญญาณชีพ) 

 - Central Monitor (เครื่องติดตามการทํางานของ 

  หัวใจและระบบไหลเวียนชนิดภายในและภายนอก 

  หลอดเลือดแบบศูนยกลาง) 

 - ECG Telemetry (เครื่องสงสัญญาณคลื่นไฟฟา 

  หัวใจ) 

 - Central Telemetry Monitor 

 - ECG Monitor (เครื่องเฝาติดตามการทํางานของ 

  ระบบหัวใจ) 

 - Holter Monitor (เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ 24 

  ชั่วโมง) 

2. Pulse Oximeter (เครื่องตรวจวัดระดับความอิ่มตัว 

 ออกซิเจนในเลือดดวยแสง) 

3. Magnetic Resonance Imaging (MRI) (การสราง

 ภาพดวยเรโซแนนซแมเหล็ก) 

4. Fetal Monitor (เครื่องตรวจทารกในครรภ) 

5. Ultrasound Therapy (เครื่องรักษาดวยคลื่นเสียง

 ความถี่สูง) 

6. Shortwave Diathermy (อุปกรณบําบัดดวยคลื่นสั้น) 

7. Microwave Diathermy (อุปกรณบําบัดดวย

 ไมโครเวฟ) 

8. Hearing Aids (อุปกรณชวยการไดยิน) 

1. Electrocardiograph (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาของ

 หัวใจ) 

2. Electroencephalograph (เครื่องมือวัดและบันทึก

 คลื่นไฟฟาของสมอง) 

3. Electromyograph (เครื่องตรวจวัดการทํางานของ

 กลามเนื้อใบหนา) 

4. CT (computer Tomography) scan (เครื่องเอกซเรย

 คอมพิวเตอร) 
5. Echo Ultrasound (เครื่องตรวจดวยคลื่นเสียงสะทอน   

 ความถี่สูง) 

6. ECG Recorder (เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ) 

7. X – Ray Computer (เครื่องบันทึกขอมูล (ภาพ) ที่ได

 จากการถายเอกซเรย)  

 

ตารางกลุมอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทยที่มีโอกาสไดรับผลกระทบจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม (แบงตามระดับอันตรายที่จะเกิดแกผูปวย)
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5. ขอมูลเพิ่มเติม 

กทช. ตระหนักถึงความสําคัญของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพและการรักษาผูปวย จาก
การใชเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณสื่อสารไรสายภายในบริเวณสถานพยาบาล ซ่ึงหลัก
ปฏิบัติที่เสนอไวดังกลาวขางตน จะชวยบรรเทาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรบกวนหรือการ
แทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยได ทั้งน้ี นโยบาย
ที่จํากัดเกินไปอาจเปนอุปสรรคขัดขวางตอเทคโนโลยีที่เปนประโยชน และอาจไมไดคํานึงถึง
ความตองการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลที่มีเพ่ิมมากขึ้นของผูปวย ผูมาเยี่ยม และของ
เจาหนาที่ทางดานสาธารณสุขเอง แตนโยบายที่เปดกวางเกินไปโดยไมสนใจการใชงานของ
อุปกรณสื่อสารและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเลย ก็อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูปวยได 

ผูสนใจสามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติมในสวนของ (1) คลื่นวิทยุกับเครื่องมือและอุปกรณทางการ
แพทย  (2) ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของอุปกรณสื่อสารไรสายตอเครื่องมือและ
อุปกรณทางการแพทย (3) ขอเสนอแนะและหลักปฏิบัติของตางประเทศ  (4) ขอเสนอแนะทั่วไป
สําหรับผูเกี่ยวของ (ผูผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย ผูผลิตอุปกรณสื่อสารไรสายและ
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม สถานพยาบาล และหนวยงานกํากับดูแล) ระบุสิ่งที่ควร
ดําเนินการ และ (5) ขอเสนอแนะเฉพาะสําหรับสถานพยาบาล ซ่ึงเปนไปในลักษณะของการงด
ใชอุปกรณสื่อสารไรสายในบางบริเวณ เพ่ือลดผลกระทบจากการรบกวนหรือการแทรกสอดทาง
แมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณสื่อสารไรสาย สงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟาระหวางอุปกรณตาง ๆ ในสถานพยาบาล ได
จาก เอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินการ ของ คณะกรรมการรางมาตรฐานความปลอดภัย

เกี่ยวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมตอสุขภาพผูใช เครื่องมือ และอุปกรณทางการแพทย ซ่ึง
เปนเอกสารเผยแพรของ กทช. โดยสามารถดาวนโหลดไดจาก web site ของสํานักงาน 
(www.ntc.or.th เลือกหัวขอ มาตรฐานโทรคมนาคม) 

เน่ืองจากความแพรหลายของการใชงานอุปกรณสื่อสารไรสายในสถานพยาบาล รวมถึง
สภาพแวดลอมและเทคโนโลยีทางโทรคมนาคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาจสงผลให
จําเปนตองมีการปรับปรุงหลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยเปนระยะตามความเหมาะสม ดังน้ัน 
กทช. จึงยินดีรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ รวมทั้งขอมูลผลกระทบและการรบกวนของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่เปนอุปสรรคตอการทํางานของเครื่องมือและ
อุปกรณทางการแพทย จากผูเกี่ยวของ เพ่ือนํามาประกอบการกําหนดกฎระเบียบ มาตรการลด
ผลกระทบ และปรับปรุงหลักปฏิบัติตาง ๆ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพแวดลอมตอไป 

----------------------------------------- 


